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Протокол адаптации набора реагентов 

«АПТВ-ЭЛ-ТЕСТ» 

(кат. № 649, 652, 731) на 100-200 определений 

производства ООО фирмы «Технология-Стандарт» 

для автоматического коагулометра 

«ACL TOP» 

Набор предназначен для выполнения базовой методики исследования системы гемостаза – 
определения парциального тромбопластинового времени (АПТВ или АЧТВ). Определение АПТВ 
используется для выявления гипер- и гипокоагуляционных сдвигов, контроля за гепаринотерапией при 
тромбозах, тромбоэмболиях и ДВС-синдромах различной этиологии, для диагностики гемофилий 
(дефицит факторов VIII, IX, XI), болезни Виллебранда. 
 
Принцип метода. Определяется время свертывания плазмы крови в условиях стандартизированной 
контактной (эллаговой кислотой) и фосфолипидами (кефалин или соевые фосфолипиды) активации 
процесса коагуляции в присутствии ионов кальция. 
 
Состав набора: 
АПТВ-Эл-реагент№649 (лиофильно высушенная смесь, содержащая фосфолипиды мозга 

кролика, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы), на 2,5 мл - 4 фл.  
2. Кальция хлорид (концентрированный  
20:1 раствор; 0,5 М), 2 мл - 1 фл.  

Или 

1. АПТВ-Эл-реагент №652 (раствор, содержащий фосфолипиды мозга кролика, эллаговую 

кислоту, буфер и стабилизаторы), 5 мл - 2 фл.  
2. Кальция хлорид (0,277 % раствор), 10 мл - 2 фл.  

Или 

1. АПТВ-Эл-реагент №731(раствор, содержащий соевые фосфолипиды, эллаговую кислоту, 

буфер и стабилизаторы), 5 мл – 2 фл.  
2. Кальция хлорид (0,277 % раствор), 10 мл - 2 фл. 

1. Приготовление реагентов для анализа 

Информацию составу набора, по приготовлению реагентов и условиям их хранения смотрите в 
инструкции, прилагаемой к набору. 
 

2. Установка материалов (реагентов) 

Внесение в список материалов анализатора (Material List) новых реагентов. 

В строчке меню выбираем опцию Setup\Установка 

 

В выпадающем списке выбираем опцию Material List\Список материалов. 
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Появится список материалов (реактивов). 

 

Затем на панели операций выбираем значок Add a New Material\Добавить новый материал 

 

Во вкладке Material Definition\Описание материала заполняем лист General Information\Общая 

информация. Ниже показаны примеры для заполнения реагентов АПТВ и CaCl2. 

ВНИМАНИЕ: ВСЕ ВНОСИМЫЕ ДАННЫЕ ИЛИ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ НАЖАТИЕМ 

ПИКТОГРАММЫ  НА ПАНЕЛИ ОПЕРАЦИЙ ВО ИЗБЕЖАНИЕ УТЕРИ ИНФОРМАЦИИ. 
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Цифровое обозначение вновь вводимых реагентов присваивается автоматически, поле Номер 

материала\ Material Index не заполняем. 

Реактив АПТВ-реагент Кальция хлорид 

(раствор) 

Калибровочная 

плазма 

Название в 

анализаторе \ 

Material Name 

APTT TS CACL2 TS CALIB TS 

Производитель \ 

Manufacturer 

TS TS TS 

«Мертвый» объем \ 

Volume threshold 

0,4 0,4 0,4 

категория материала 

\ Category 

Реагент\Reagents Реагент\Reagents Калибратор 

(Нормальная 

пулированная 

плазма) \ Cal/NPP 
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тип материала \ 

Material Type 

Промежуточный 

реагент\ 

Intermediate Reagent 

Стартовый реагент\ 

Start Reagent 

Калибратор 

(Нормальная 

пулированная 

плазма) \ Cal/NPP 

тип флакона \ Bottle 

Type 

10 ml 10 ml 4 ml 

 

 

Внесите информацию о номерах лотов и сроках годности для каждого реактива набора: 

Во вкладке "Lot Specific Information (Информация о лоте)" поставьте галочку в окошке "Enable lot 

management (Включить управление лотами)" и введите номер лота и срок годности в секцию 

"Active lot (Активный лот)", в поля "Lot ID (Идентификация лота)" и "Expiration date (Срок 

годности)". Номер лота и срок годности вводятся с коробки с набором.  

 

 

 

3. Установка тест-протокола 

 

В строчке меню выбираем опцию Setup\Установка 

 

В выпадающем списке выбираем опцию Test List\Список тестов. 


